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El electropulido es un proceso de disolución anódica que se utiliza actualmente para 
obtener una superficie brillante y suave en varios instrumentos metálicos para mejorar 
sus propiedades de trabajo, así como aplicaciones biomédicas.  
Objetivo 
El propósito de este estudio fue investigar el efecto del electropulido de los brackets 
metálicos en el deslizamiento.  
Hipótesis  
Los brackets que son sometidos al proceso de electropulido presentaran mayor 
deslizamiento.  
Método 
Catorce brackets metálicos de siete marcas diferentes se dividieron en un grupo 
experimental y un grupo de control, que se probaron con el uso de 14 arcos de alambre 
de 0.019 x 0.025 pulgadas. ANOVA de una vía y la prueba post hoc de Tukey se 
aplicaron para las comparaciones entre el grupo experimental y el grupo de control; La 
significación estadística se estableció en p ≤ 0.05.  
Resultados 
la mayor cantidad de deslizamiento (97780 mm) se encontró en el grupo experimental 
después de la aplicación del método de electropulido (p ≤ 0.05).  
Conclusión 
cuando se planifica un tratamiento de ortodoncia, el clínico puede seleccionar el 
método de electropulido después del inicio del tratamiento para aumentar la eficacia 
de los brackets. 







Investigadores de renombre como: Mulligan, Hacevar, Marcotte, Burstone y Nanda nos 
han ayudado a entender cómo funcionan los aparatos que se utilizan en forma rutinaria 
en ortodoncia: Brackets, ligaduras y arcos, los cuales, aunque sofisticados, funcionan 
con base a los principios de la física y la mecánica; Inercia, movimiento y aceleración 
acción y reacción, establecidos por Newton en el siglo XVII.1 
En ciencia básica necesitamos establecer conceptos básicos:  
a) Fuerza se define como un vector con una magnitud y dirección. Las unidades 
usadas para usar fuerzas son Newton (N), en ortodoncia se expresan en 
Gramos (g).2 
b) La física es la regla a la cual se sujeta un fenómeno y se expresa como relación 
entre este y su causa.3 
c) La mecánica estudia los cuerpos que son sometidos a diversas fuerzas y se 
dividen en:  
• Estática: describe los efectos de las fuerzas sobre los cuerpos en reposo 
a una velocidad en línea recta y constante. 
• Cinética; describe el comportamiento de los cuerpos que sufren 
velocidades cambiantes.  
• Resistencia: describe la relación entre fuerza y la tensión entre estos 
mismos.4 
El movimiento dental ortodóncico, se encuentra influenciado por distintas variables 
como son biológicas, mecánicas y de fricción; por su complejidad e importancia esta 
última ha sido la más estudiada. El movimiento dental ocurre cuando las fuerzas 
ortodoncicas que se aplican superan a la fricción que se opone al deslizamiento, como 





1.1 Ortodoncia y Fricción  
 
El cierre de espacios es uno de los procesos para el cual se necesita una sólida 
comprensión de la biomecánica con el fin de evitar efectos indeseables, al entender 
este proceso podemos determinar el anclaje y las opciones de tratamiento, a pesar de 
la variedad de aditamentos el cierre de espacios se puede lograr por mecánica de 
deslizamiento o mecánica de fricción, cada técnica tiene sus ventajas y desventajas, 
estas técnicas son atractivas debido a su simplicidad, el cierre de espacios se logra 
por el uso de una cadena elástica o resortes, por otro lado la mecánica libre de fricción 
usa ansas que generan una fuerza para provocar el cierre de espacios lo cual genera 
momentos, llevando a un menor o mayor control del anclaje, dependiendo la 
situación.6,7,8  
En la mecánica de deslizamiento, la biomecánica, la respuesta biológica del 
movimiento ortodóncico es limitada por la fricción generada durante el deslizamiento 
del arco, aproximadamente 50% de la fuerza aplicada para alcanzar un movimiento 
dental deseado se desperdicia al tener que superar a la fricción causando una fuerza 
inconsistente en el diente.9 
Durante la retracción los dientes pueden llegar a inclinarse o rotar por lo tanto los 
experimentos que incluyan alambre rectangular deberían de incorporar inclinación y 
rotaciones en sus pruebas para que las conclusiones sean aplicables a cada una de 
las etapas del tratamiento ortodóncico. De acuerdo con Ehsani pocos estudios incluyen 
maloclusiones en sus experimentos, donde concluyen que al aumentar el apiñamiento 
y discrepancia de alturas la fricción puede aumentar.10  
Cuando los dientes se deslizan a lo largo de un arco de alambre es necesario aplicar 
una fuerza para cumplir dos objetivos: vencer la resistencia que produce el contacto 
del alambre con el bracket y conseguir la remodelación ósea necesaria para el 
movimiento dental.6 
La mejor manera de controlar la posición de los dientes de anclaje consiste en limitar 




innecesariamente intensa para mover los dientes crea problemas a la hora de controlar 
el anclaje.11 
Desgraciadamente, los dientes de anclaje soportan la reacción tanto a la fuerza 
necesaria para vencer la resistencia al deslizamiento como a la fuerza adicional 
necesaria para mover los dientes; por consiguiente, es importante controlar y limitar la 
resistencia al deslizamiento como parte del control del anclaje.12 Debido al uso cada 
vez más frecuente de brackets de autoligado pasivo y de otras técnicas para reducir la 
fricción, es importante distinguir claramente cómo contribuyen la fricción y la fijación 
en la resistencia al deslizamiento.13 Por lo que se refiere al efecto sobre el anclaje 
ortodóncico, el problema que crea la resistencia al deslizamiento no solo se debe al 
anclaje, si no al problema que genera a la resistencia al movimiento, cualquier fuerza 
por encima de la necesaria para vencer la resistencia al deslizamiento tiene el efecto 
de elevar los dientes hasta que se presente movimiento dental.7 En ese caso, se 
producirá un movimiento innecesario de los dientes de anclaje o se requerirán medidas 
adicionales para mantener dicho anclaje (como tener que usar un casquete o tornillos 
óseos). Se pueden utilizar diferentes estrategias potenciales para controlar el 
anclaje.14 
 
1.1.2 Brackets Metálicos  
 
Podemos clasificar a los brackets por su forma de adhesión; soldables a bandas y 
directos, por tamaño; estándar, medianos y mini y por su composición; cerámicos, 
plásticos y metálicos, que son fabricados en acero inoxidable de grado médico que por 
su diseño vienen en modo estándar y con prescripción  que por su modo de fabricación 
pueden ser fundidos donde se inyecta presión sobre un molde que contiene las 
cavidades con la forma que generalmente son fundidos en cuerpo y base y por último 





1.1.3. Composición de arcos ortodóncicos  
 
1. Titanio Molibdeno (TMA). También denominado beta-titanio, con propiedades 
elásticas superiores al acero pero que permiten realizar dobleces con facilidad. 
La alta rugosidad superficial y la facilidad con la que se marca en forma de 
muescas lo hace muy poco adecuado para movimientos deslizantes, en cambio 
es excepcionalmente eficaz en las fases de acabado, ya que permite calibres 
con alto módulo elástico y dobleces de compensación de la anatomía dentaria, 
características que no tiene el níquel titanio o el acero.16 
2. Níquel titanio (NiTi). Presenta una baja rigidez, tiene un gran rango de trabajo y 
producen fuerzas muy ligeras, ya que la fuerza que se genera sobre el diente 
es independiente de la deflexión del alambre, esta aleación produce demasiada 
fricción.17 
3. Acero. Tiene alto pulido superficial con una fricción mínima siendo los más 
adecuados para técnicas deslizantes, debido a su dureza y modo de producción 
mejoran sus propiedades de fricción.8  
 
1.2. Arcos ortodóncicos 
 
Actualmente los arcos que se utilizan sobre los brackets son generalmente de aleación 
níquel titanio (NiTi) ya que para ejercer un movimiento dentario determinado deben 
tener características que trasmitan fuerzas suaves y continuas y con la dirección 
adecuada a los dientes evitando al máximo el malestar del paciente así como la 
hialinización de los tejidos y la reabsorción radicular, además de una gran capacidad 
de recuperación, resilencia adecuada y características equilibradas entre elasticidad y 
rigidez; actualmente no existe ningún arco de uso clínico que cumpla todas las 






1.2.1. Ligaduras metálicas de uso ortodóncico  
 
La fijación del arco en el bracket modifica las propiedades de fricción en conjunto, así 
como la deformación elástica y plástica del arco. Las ligaduras elásticas presentan el 
mayor coeficiente de fricción por su baja dureza y gran superficie de contacto sobre el 
arco; nuevos diseños se están desarrollando para mejorar sus propiedades mecánicas 
y estabilidad en el tiempo.19 
Las ligaduras metálicas blandas tienen más fricción que las duras. Las formas en las 
que realizamos la ligadura y las tensiones que aplicamos al adaptarla al bracket-arco 
modifican también la fricción. Las ligaduras preformadas tienen menos fricción que las 
realizadas a partir de alambre recto. Retorcer los extremos de la ligadura de afuera 
hacia dentro (porta mosquito) produce menos fricción que dé a dentro hacia afuera 
(lápiz ligador).20 
En cuanto el papel del tipo de ligado y la fricción, no se  han encontrado diferencias 
estadísticamente significativas, a así como al comparar brackets de ligado 
convencional con brackets de autoligado.21 
1.2.3. Mecanismo arco bracket  
 
El órgano dentario se mueve mediante el bracket, que se desliza, se inclina, se 
entorcha y se mueve hacia adelante.22 
Para alinear hay que disminuir el diámetro del alambre, escoger un bracket de anchura 
menor y aumentar la holgura del arco. Cuando la resistencia al deslizamiento en la 
interface arco-bracket aumenta, la proporción de la fuerza útil resultante sobre los 
dientes para conseguir un movimiento disminuye. Esto da como resultado una 
mecánica menos eficiente. En situaciones clínicas, el movimiento dental se inicia en el 
alveolo dentario cuando la fuerza aplicada supera las fuerzas de resistencia de los 
tejidos al desplazamiento radicular. Se requiere un aumento de la fuerza aplicada que 




apoyo del bracket, aumentado todo lo posible la distancia inter bracket. Esto supone 
un aumento de la flexibilidad de los arcos y la disminución de la fuerza aplicada.13  
En realidad, a mayor holgura menor comportamiento de flexibilidad de los alambres y 
seguridad en que no se produce bloqueo del arco por irregularidades en la superficie 










Figura 1. Imagen representativa de la interacción arco bracket y los contactos críticos (A Y B) que en este ocurre. Graber: 2012. 
Al existir holgura entre la ranura y el arco, para evitar el bloqueo del alambre, el apoyo 
se da en dos puntos, estos puntos de contacto son los responsables de que podamos 
tener aumento en la fricción, por lo que el borde de la ranura debe estar redondeado, 
pulido y endurecido, afectando estos tres parámetros de la fricción y a las 
deformaciones plásticas (doble-fricción y a las deformaciones plásticas (dobleces, 
muescas).22 
La ranura 0.022” permite una deformación elástica de los alambres mayor y una 
disminución de la fuerza aplicada, así como una variedad de perfiles de arcos mucho 
más amplia; de esta forma permite adaptarse con una misma prescripción de brackets 





1.3. Leyes de Fricción  
 
La aplicación de los principios mecánicos responsables de la fricción son complejos. 
Por ejemplo, como se muestra en esta fórmula representativa de la relación entre la 
fuerza y el coeficiente de fricción y se expresa de la siguiente manera: 
FF=µX FN / FF= 2µ.M/A 
Donde la relación entre la fuerza de fricción (Ff), el coeficiente de fricción (µ) y las 
fuerzas que operan a 90 grados del arco (es decir las fuerzas normales (FN). M es un 
momento en la carga por un par y A es la anchura mesial-distal del bracket.24 
Así, la fuerza de fricción se produce por muchas activaciones posibles del aparato; 
fuerzas bucales, linguales, apicales y oclusales. La fricción se produce también por 
momentos que actúan en el arco mediante inclinación o torsión. El objetivo de la 
ligadura es evitar que el arco sea extraído de la ranura del bracket y con esto la fuerza 
con que se liga un bracket al arco se añadirá el coeficiente de fricción y esto no es 
deseado; el coeficiente de fricción (µ) está determinado por factores tales como: el 
material, la interface del material y los lubricantes. Desde un punto de vista 
ortodóncico, el sistema de fuerzas utilizado es el principal determinante de la fuerza 







Figura 2.  Imagen representativa de las Fuerzas normales (FN) con respecto a un arco que produce la fuerza de fricción (FF) FA 
es la fuerza aplicada. La fuerza que nota el diente es la fuerza aplicada menos la fuerza de fricción. A, (FN) es una fuerza 





Cuando existe demasiada fricción, la fuerza se pierde y disminuye el movimiento 
dentario. Cuando sobre un arco se aplican fuerzas normales más intensas, el cálculo 
de la fuerza de fricción se vuelve más complicado y no pueden aplicarse las formulas 
clásicas sencillas.25 
 
1.4 Tipos de fricción 
 
Existen dos tipos principales de fricción:  
A) La fricción estática es la fuerza mínima para iniciar movimiento en superficies 
sólidas que previamente se encontraban en reposo. 
 B) fricción cinética es la fuerza que se resiste al movimiento de deslizamiento de un 
sólido sobre otro.26 De acuerdo a las leyes de fricción, la fricción estática es mayor que 
la fricción cinética.27 
  
1.5. Biocompatibilidad  
 
Diversas propiedades deben ser consideradas en la búsqueda del arco ideal, entre 
ellas la bioestabilidad, dentro de las características de la aleación que alteran el 
comportamiento de los arcos se encuentra la aspereza de la superficie, ya que esta 
influencia tanto el desempeño como la bioestabilidad del mismo, adicionalmente la 
topografía de la superficie  puede modificar considerablemente la estética del arco, 
corrosión y la eficacia de los componentes ortodóncicos, además, la acumulación de 
placa.28 
La biodegradación de estos materiales en el ambiente oral es desconocida, 
variaciones en la temperatura y el pH causadas por la dieta, descomposición de los 






1.6. Electropulido  
 
Los metales se han usado como materia prima para instrumentos en el área biomédica 
por sus excelentes propiedades mecánicas y biocompatibilidad, para algunas de estas 
aplicaciones es necesario una superficie suave y abrillantada, esto logrado mediante 
el pulido.30 
El pulido electroquímico tiene diferentes aplicaciones industriales, incluyendo 
maquinado electroquímico y electropulido de los metales y aleaciones en la industria 
médica (conformado y acabado de instrumentos médicos e implantes).14 También 
conocido como pulido electroquímico, pulido electrolítico y chapoda inverso, es un 
proceso electroquímico que remueve la capa superficial de un metal.31 
Con este proceso podemos obtener una superficie que provee un brillo que da una 
apariencia limpia y suave, esto cuando se aplica con un electrolito apropiado y bajo 
una condición electrolítica apropiada. En la industria esta práctica usa sustancias 
tóxicas que pueden causar efectos nocivos pero en la industria biomédica se han 
cambiado estas sustancias por soluciones basadas en alcoholes, una alternativa más 
segura.32 
 
1.7. Pasos del proceso de electropulido  
 
Un potencial eléctrico y una corriente son aplicados, lo que resulta en una disolución 
iónica de la superficie, en este proceso, la morfología y la química de la superficie es 
alterada mientras que las imperfecciones son removidas al disolver los iones del metal, 
generalmente el electropulido remueve la capa nativa de óxido dejando una capa 
homogénea y estable.33 
Cuando un material será sometido al pulido, como se muestra en la figura 3, este es 
conectado a un cátodo en la celda electrolítica, con una separación uniforme de los 
electrodos usando dos placas del mismo material. Y un ácido electrolítico como 




superficie del metal, generando la difusión de los iones del metal, las imperfecciones 











Figura 3.  Proceso electroquímico, sobre el cual se elimina material de la superficie. Northeast Laser: 2018. 
 
El tratamiento posterior consiste en la eliminación del electrolito residual y de los 
productos secundarios de la reacción de electropulido, con posterior secado para 
prevenir la aparición de manchas. Cada una de estas operaciones puede implicar la 










1.7.1. Electropulido y Ortodoncia  
 
El electropulido tiene un papel importante en la odontología al proporcionar 
características mecánicas mejoradas, protección a la corrosión, apariencia física y 
como agente de limpieza.33 
El proceso ha sido utilizado para reducir el tamaño de los arcos, así como la remoción 
de impurezas que causan corrosión de la aparatología fija y un brillo extra. Así el 
propósito principal del electropulido es minimizar microasperezas reduciendo el riesgo 
de sustancias adheridas.36 El electropulido remueve la capa superficial de un metal al 
pasar una corriente eléctrica mientras este es sumergido en una solución electrolítica 
por un tiempo específico (10 segundos) y una potencia adecuada (12 V). Dado que el 
electropulido tarda alrededor de 10 segundos y la densidad de corriente es mínima, la 
cantidad de metal que es removida del bracket puede considerarse imperceptible y la 
configuración del slot no se ve afectada.37,38  
Este sistema no remueve más de 5 a 10 micrones de la superficie del metal, no afecta 
la capacidad del cementado, sin embargo, la exposición del bracket a altas 
temperaturas, teóricamente puede afectar la anchura de la ranura del bracket, así 













2. Planteamiento del problema 
 
La biomecánica del movimiento ortodóncico es compleja durante el tratamiento en 
paciente, específicamente la fricción representa uno de los factores esenciales que 
pueden acelerar o retrasar el avance de este, por lo que el estudio de nuevas 
estrategias que favorezcan en la disminución de la fricción podría mejorar el 
deslizamiento de órganos dentarios en la fase de retracción canina o de algún otro 
órgano dentario en particular.  
El uso de un arco rígido es necesario para lograr un mayor control, sobre todo en las 
etapas de retracción, por lo que se incrementa la fricción al haber un mayor contacto 
entre el arco y la ranura del bracket, este fenómeno ha sido resuelto parcialmente con 
brackets de auto ligado y aditamentos, pero reduciendo el control, otros estudios 
reducen la fricción con tratamientos de implantación de iones y recubrimientos con  
diferentes tipos de materiales, sin embargo, ninguno de tipo electrolítico.40 
La fricción es un factor que interviene de manera trascendente en la biomecánica sin 
importar la técnica ortodóncica o el nivel de complejidad de cualquier tratamiento, por 
lo que surge la siguiente pregunta de investigación:  
 














En ortodoncia, la resistencia al deslizamiento interfiere con el correcto movimiento del 
bracket a lo largo del arco ortodoncico.41 Para que un objeto se deslice en contra de 
otro, la fuerza aplicada tiene que vencer a la resistencia friccional.42 La fricción puede 
ser afectada por los siguientes factores: cinemática de las superficies en contacto 
(dirección y magnitud del movimiento relativo entre dos superficies en contacto); 
cargas y/o desplazamiento aplicadas continuamente (incluyendo métodos de ligado); 
condiciones de la cavidad bucal, así como temperatura y lubricantes; textura de la 
superficie y características de los materiales.43  
El electropulido es una técnica de acabado químico para superficies, mediante la cual 
el metal se disuelve electrolíticamente, ión por ión, de la superficie de un objeto 
metálico.30 El propósito del electropulido es obtener un área suave y así reducir la 
rugosidad de la superficie, este proceso es considerado seguro para el medio ambiente 
y sin efectos tóxicos en seres vivos, así como para el maquinado de superficies 
metálicas ya que es una solución química segura.44 Teóricamente obtener una 
superficie más lisa y tersa mejoraría el deslizamiento del bracket en el arco 
ortodóncico, ya que la fricción representa una variable que interviene en el 
deslizamiento, esto es, que la fricción es considerada como la resistencia al 
movimiento que existe cuando un sólido se mueve tangencialmente en contacto con 
la superficie de otro sólido.45 El coeficiente de fricción para cualquier superficie de un 
material es una constante, que depende de la aspereza de la superficie, textura y 
dureza.46 
Analizar los efectos del electropulido sobre la superficie de la ranura del bracket 
permitirá conocer si este proceso químico mejora el deslizamiento de este. La 
relevancia de esta información aportaría datos importantes que debe considerar el 
clínico en ortodoncia en su práctica diaria en función de las variables que intervienen 
en cada uno de los casos y tratamientos a realizar. Aportando así, alternativas que 
mejoren el desempeño de los brackets en las mecánicas de deslizamiento, impactando 






Hipótesis de trabajo 
Los brackets que son sometidos al proceso de electropulido presentaran mayor 
deslizamiento.  
   
Hipótesis nula 
Los brackets sometidos a electropulido presentaran menor deslizamiento. 
 
Hipótesis alterna 
Los brackets sometidos a electropulido no presentaran diferencias estadísticamente 


















Determinar el efecto del electropulido de brackets ortodóncicos en el deslizamiento. 
 
Objetivos específicos  
• Medir el deslizamiento de los brackets antes y después de ser sometidos al 
proceso de electropulido. 
• Comparar estadísticamente la distancia recorrida de los brackets antes y 
después del electropulido.  
• Identificar el grupo de brackets con mayor deslizamiento después de ser 
sometido al electropulido. 
• Identificar el grupo bracket con menor deslizamiento después de ser sometido 
al electropulido.  













6. Material y métodos 
 
6.1. Diseño de estudio  
• Experimental   
6.2. Población y universo de estudio   
• 4 brackets metálicos Discovery, Dentaurum, Ispringen, Alemania. 
• 4 brackets metálicos Gemini, 3m Unitek Monrovia California EUA. 
• 4 brackets metálicos Nu-Edge TP Orthodontics, Inc, La Porte, Indiana EUA. 
• 4 brackets metálicos Mini-Twin, Ormco, Orange, California EUA. 
• 4 Brackets metálicos Ovation, Borgatta, Ciudad de México, México.  
• 4 brackets metálicos Master, American Orthodontics, Sheboygan, Wisconsin, 
EUA.  
• 4 brackets metálicos, SCAPE Roth 3G Stylus, Ah-Kim-Pech, Ciudad de México, 
México.   
6.3. Muestreo 
• No probabilístico, por cuota y conveniencia.  
6.4. Criterios de:  
Inclusión 
• Brackets metálicos ranura 0.022”, canino y segundo premolar, maxilares. 
• Brackets metálicos sin defecto físico aparente. 
• Brackets metálicos prescripción Técnica Roth. 
 
Exclusión 
• Brackets estéticos.  
• Brackets de autoligado. 





• Brackets que se desprendan del dispositivo de medición al momento del 
ensayo. 
• Brackets con fractura al momento aplicación de deslizamiento. 






















6.5. Variables de estudio 
 
Operacionalización de las variables  











Deslizamiento. Movimiento que existe 
cuando un sólido se 
mueve 
tangencialmente en 
contacto con la 














Electropulido. Proceso químico que 
remueve la capa 

















estéticas), que sirve 
para soporte y agarre, 
fijando el arco de 






























• Deslizamiento. (mm) 
Variables independientes  
• Bracket.  























Para este estudio se integró un total de 28 brackets divididos en dos grupos: uno 
experimental de 14 brackets metálicos, y un grupo control de 14 brackets metálicos. 
Grupo experimental. 
• Grupo G1:  Scape Roth 3G Stylus, ranura 0.022”, Ah-Kim-Pech, Ciudad de 
México, México Grupo G1: Discovery, ranura 0.022”, Dentaurum, Ispringen, 
Alemania. 
• Grupo G2: Ovation, ranura 0.022”, Borgatta, Ciudad de México, México.  
• Grupo G3: Máster, ranura 0.022”, American Orthodontics, Sheboygan, 
Wisconsin, EUA.  
• Grupo G4: Gemini, ranura 0.022”, 3m Unitek Monrovia California, EUA.  
• Grupo G5: Nu-Edge, ranura 0.022”, TP Orthodontics, Inc, La Porte, Indiana, 
EUA. 
• Grupo G6:  Mini-Twin, ranura 0.022”, Ormco, Orange, California, EUA.  
• Grupo G7: Discovery, ranura 0.022”, Dentaurum, Ispringen, Alemania 
Grupo control. 
• Grupo G1:  Scape Roth 3G Stylus, ranura 0.022”, Ah-Kim-Pech, Ciudad de 
México, México.   
• Grupo G2: Ovation, ranura 0.022”, Borgatta, Ciudad de México, México.  
• Grupo G3: Master, ranura 0.022”, American Orthodontics, Sheboygan, 
Wisconsin, EUA.  
• Grupo G4: Gemini, ranura 0.022”, 3m Unitek Monrovia California, EUA.  





• Grupo G6:  Mini-Twin, ranura 0.022”, Ormco, Orange, California, EUA.  
• Grupo G7: Discovery, ranura 0.022”, Dentaurum, Ispringen, Alemania. 
 
Electropulido: 
Se colocó un litro de líquido electrolítico dentro de la tina del dispositivo de electropulido 
Molident, Ciudad de México, México, se sumergieron los brackets sostenidos en el 
vástago del dispositivo a una calibración de 12 voltios y 10 segundos de acuerdo con 
las especificaciones de Buchman y Egan posteriormente fueron higienizados con 
alcohol y secados con aire comprimido durante un minuto.  
Deslizamiento mediante la máquina de ensayos universales 
Se colocaron 2 brackets, (previamente sometidos al proceso de electropulido, para el 
grupo experimental) y dos tubos metálicos a una distancia interbracket de 5 mm para 
los tubos metálicos y el bracket que representa al segundo premolar superior y una 
distancia interbracket de 7 mm para la simulación del espacio de extracción. Las 
muestras se cementaron con resina fotopolimerizable Enlight, Ormco, Orange, Calif, 
USA, mediante el uso de una lámpara Ortholux, 3M Unitek, sobre un dispositivo de 
acero inoxidable previamente fabricado con múltiples especificaciones tomadas de 
diversos autores,47,48,7,49 sobre la cual se ligó una barra de alambre de acero inoxidable 
0.019“x0.025” (TP Orthodontics, Inc, La Porte, Ind. USA) con ligadura metálica (TP 
Orthodontics), el dispositivo se montó sobre la máquina de ensayos universales 
(Shimadzu AGS-X/Software trapezium X) donde se deslizó la barra de alambre a una 
velocidad de 10mm/60seg, un total de 30 veces por cada grupo y/o marca de brackets. 









Los resultados fueron sometidos al paquete estadístico IBM SPSS, versión 23, 

























































6.7. Consideraciones bioéticas 
 
De acuerdo con el reglamento general de salud en su artículo 17 apartado I, la 
siguiente investigación se consideró como investigación sin riesgo, ya que no se 
realizó ninguna intervención o modificación en variables fisiológicas, psicológicas y 
sociales en individuos por su carácter in vitro y de ciencia básica. 
El presente proyecto tiene su valor teórico en su base bibliográfica de acuerdo con la 
normativa científica. En cuanto la ética de la publicación se contribuyó al aumento de 
los conocimientos de los profesionales, se comunicó con sinceridad los resultados 
obtenidos y verdaderos de la investigación, se evitó la invención, ocultación y 
manipulación científica. 
Se reconoció legítimamente a los autores involucrados en la publicación o de cualquier 
producto que resulte del mismo. Se reconoció la participación explicita sin aplicar la 
autoría ficticia o intercambio mercantil de autorías, incluyendo no plagiar y reconocer 
















Las medias, de las distancias medidas in vitro para todos los grupos se enumeran en 
la Tabla 1. 
Los valores medios más altos se encontraron para los grupos experimentales G8 
Scape Roth con el procedimiento de electropulido (.97780 mm) seguido de G9 Ovation 
(.97713 mm) y G10 Master (.97676 mm). Los valores medios más bajos se observaron 
para G14 Discovery (.97530 mm) seguido de G13 Mini-Twin (.97556 mm) y G12 Nu-
Edge (.97563 mm). La comparación entre los grupos para cada bracket se realizó 
utilizando Anova que mostró diferencias estadísticamente significativas en el grupo 
experimental con una p≤0.05. Así como un aumento en la distancia recorrida por cada 
grupo que se sometió el proceso de electropulido como se puede observar en la figura 
6.  
Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las compasiones medidos en milímetros(mm) 
Bracket Medias **Anova  
Valor de p≤0.05 
G1 Scape Roth (Ah-Kim-Pech) .97336 A, C 
G2 OVATION (Borgatta) .97306 A, C 
G3 Master (American Orthodontics) .96970 A, C 
G4 Gemini (3M) .96996 A, C 
G5 Nu-Edge (TP Orthodontics) .97263 A, C 
G6 Mini-Twin (Ormco) .96470 B 
G7 Discovery (Dentaurum) .97110 A, C 
G8 Elec Scape Roth (Ah-Kim-Pech) .97780 A 
G9 Elec Ovation (Borgatta) .97713 A 
G10 Elec Master (American Orthodontics) .97676 A 
G11 Elec Gemini (3M) .97610 A, D 
G12 Elec Nu-Edge (TP ORTHODONTICS) .97563 A, D 
G13 Elec Mini-TWIN (Ormco) .97556 A, D 
G14 Elec Discovery (Dentaurum) .97530 A, D 










































B. Artículo completo enviado 
effect of electropolishing of metallic brackets on the sliding mechanics 
Abstract 
Objective: The purpose of this study was to investigate the effect of the electropolishing of metallic 
brackets on their sliding movement. Methods: Fourteen metallic brackets of seven different brands 
were divided into an experimental group and a control group, which were tested with the use of 14 
archwires measuring 0.019” x 0.025”. One-way ANOVA and Tukey’s post hoc test were applied for 
comparisons between the experimental and the control group; statistical significance was set at p ≤ 
0.05. Results: The highest amount of sliding (97780 mm) was found in the experimental group after the 
application of the electropolishing method (p ≤ 0.05). Conclusion: When planning for orthodontic 
treatment, the clinician could select the electropolishing method after the beginning of the treatment 
to increase the efficiency of the brackets. 
Key words: Brackets, electropolishing, sliding, experimental model 
Introduction 
Electropolishing is an anodic dissolution process currently used to obtain a bright and smooth surface 
on several metallic instruments to improving their working properties and suitability for biomedical 
applications.1 This method has been used for many years to recycle orthodontic brackets, which 
become smoother and more corrosion-resistant after electropolishing and, according to Smith, show 
no significant decrease in bond strength.2 During the sliding mechanics, it is either the bracket or the 
archwire that slides through the bracket slot; this is an important consideration in appliance design 
because these forces oppose every action that is carried out to move teeth, thus consuming time for 
the patient and the practitioner.3 The objective of this study was to correlate the sliding performance 




Materials and methods  
The sample size in this study was calculated by applying a significance level of p ≤ 0.05 to detect 
meaningful differences among the mean values for the groups. Seven types of metallic brackets were 
used: 4 Discovery (Dentaurum, Ispringen, Germany), 4 Gemini (3M Unitek, Monrovia California, USA), 
4 Nu-Edge (TP Orthodontics, Inc., La Porte, Indiana, USA), 4 Mini-Twin (Ormco, Orange, California, USA), 
4 Ovation (Borgatta, Mexico City, Mexico), 4 Master (American Orthodontics, Sheboygan, Wisconsin, 
USA), and 4 Scape Roth 3G Stylus (Ah-Kim-Pech, Mexico City, Mexico). These were divided into a control 
group and an experimental group to compare the amount of movement before and after 
electropolishing. Thirty movement tests were carried out on each group. The number of tests was 
determined to be clinically significant. 
All the brackets used in this study were maxillary second premolar and right canine brackets.4 Testing 
was done with the use of one type of stainless steel straight-length archwires, which were 0.019” × 
0.025” for both 0.022” slot brackets.3 The brackets in the experimental group were electropolished 
before testing.  
Electropolishing method 
Each bracket for testing was suspended in a bracket reconditioning unit (Molident Dental Appliances, 
Mexico City, Mexico) (Fig. 1) for a period of 10 seconds at 12 volts. 5  
 
Experimental model  
The sliding simulation was done by using an experimental model consisting of stainless steel supports 
that could hold two metallic brackets and two buccal tubes in alignment, as previously described 6 (Fig. 




were tied to the straight archwire. Both the experimental and the control models were designed for 
the evaluation of the amount of movement of the wire in the active configuration.  
Before the mechanical testing, the brackets in the experimental group were cleaned with alcohol and 
dried for one minute. Metallic ligatures were used to attach the wires in both groups (Fig. 3).8  
Testing method 
The experimental models were attached to the universal test machine for the 30 measurements done 
for each group, without changing the stainless steel arch, which was slid at a speed of 1 cm/min.  
No other force was considered in this experiment except for the amount of movement in millimeters 
(mm).9 
Statistical analysis 
The statistical analysis was carried out by applying one-way ANOVA and Tukey’s post hoc test to the 
values obtained. The data were analyzed by using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
software for Windows, version 22. 
Results  
Table 1 shows the mean distances measured in vitro for the groups. The highest mean values were 
found for G8 Scape Roth with electropolishing procedure (.97780 mm), followed by G9 Ovation (.97713 
mm) and G10 Master (.97676 mm). The lowest mean values were observed for Discovery (.97530 mm), 
followed by G13 Mini-Twin (.97556 mm) and G12 Nu-Edge (.97563 mm). The comparison between 
groups for each bracket was done by using ANOVA, which showed statistically significant differences in 







In the straight-wire biomechanics, the biological response of the orthodontic movement is limited by 
the forces generated during the sliding of the wire, thus minimizing the speed of tooth movement.10 In 
addition, there are other factors that oppose the sliding, including saliva, the slot and archwire 
dimension and material, the angulation of the wire to the bracket, and the mode of ligation.11 Hence, 
this phenomenon requires that all factors be analyzed to improve the orthodontic treatment. 12   
Afrooz13 reported that the electropolishing of metal surfaces showed cell viability and did not adversely 
affect cell growth. Rather, the cell growth was improved, providing a biocompatible surface with no 
cytotoxic effect, and the characterization of the surface resulted in a significantly lower surface 
roughness. In medical specialties, electropolished materials have been used for implants in 
orthopedics; for self-expanding stents, graft support systems, filters, and baskets in cardiology; and in 
minimally invasive interventional procedures.  
Electropolishing has also been applied in standard laboratory practice in general dentistry, such as in 
removable partial denture and implant prostheses, rotational path partial dentures, and precision 
attachments. Thus, the method seems to be clinically acceptable in the endodontic and implant 
industry, specifically for superelastic archwires in orthodontics.14, 15  
There is controversy on whether electropolishing decreases the bond and structural strength of the 
bracket. However, because only approximately 5–10 µm of the surface is removed, any such decrease 
is considered negligible, and the effect on the slot configuration should be insignificant.16,17 Considering 
that certain buccal conditions can be similar but not identical to the galvanic corrosion that 





Few clinical investigations have evaluated the sliding rate of electropolished brackets, although 
previous in vitro studies have studied the effect of recycling on metallic brackets by applying an 
electropolishing method.19,16 Nevertheless, electropolishing has been reported to enhance surface 
smoothness and decrease bacterial contamination and corrosive action,20,21 which can lead to an 
improvement of the sliding efficiency and reduction of bacterial growth, thus suggesting the suitability 
of the method for orthodontics, among others. 22,23 
Different types of brackets were used in this study to determine whether the electropolishing method 
affected the sliding performance of the bracket regardless of its design or size. The brands selected 
were the most representative of the international market.  
Among the experimental groups, G8 showed the highest amount of sliding, followed by G9 and G10, as 
indicated in Table 1. Similar results have been reported in previous studies, although those works 
applied no electropolishing method and used only the coefficient of friction (COF). 24,25 In the present 
study, which aimed to determine the effect of the electropolishing of metallic brackets on the sliding 
mechanics, the COF was not measured; only the quantity of sliding in μm was determined because, 
according to Kim26, the frictional values for a given bracket-archwire combination may vary as the tooth 
moves along the archwire in a tipping and uprighting manner. 
A specially designed prototype that enabled testing was used, as well as a methodology that allowed 
horizontal and vertical alignments in a straight line. Replacing the brackets and wire after each test was 
not considered in this study: Jacob24 previously observed that there was neither a increase nor a 
decrease in friction when brackets and wires were repeatedly used. The effect of lubricants was also 
not studied in the present in vitro investigation given that previous works have indicated that saliva 




Regarding the sliding performance according to brand, the electropolished brackets showed higher 
amounts of sliding compared with the control group (Fig. 4). Statistically significant differences were 
found in the majority of the experimental groups. Among the control groups, statistically significant 
differences were observed between G6 and G1, G2, and G5; this may be because G6 is the only bracket 
with a monolithic structure and parallel slot walls with square corners at the roots of the slots, which 
can result in a smaller contact surface. G7 and G5 also showed statistically significant differences, 
possibly due to the fact that G7 has a higher Vickers hardness value than G5 (Table 1).30   
These data are important for the clinician in deciding when to apply the electropolishing process in the 
orthodontic therapy.  Nevertheless, scanning electron microscopy (SEM) studies, as well as the use of 
different types of ligature, are needed to evaluate the smoothness of the surface and the changes that 
occur after the electropolishing process. 
 
Conclusion 
In this study, all the brackets in the experimental group showed an increased amount of sliding after 
the application of electropolishing. Thus, it can be concluded that electropolishing increases the 
amount of movement of brackets. In addition, the results suggest that the amount of sliding could 
depend on the type of metal the bracket is made of. 
The findings indicate that the electropolishing method should be selected after the beginning of 
orthodontic treatment to increase the efficiency of the brackets. This should be considered by 
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Table 1* Elec, electropolished **Different letter indicates statistically significant differences. 
Figure 1 Reconditing unit for electropolishing brackets. 
Figure 2 Experimental model. 
Figure 3 Experimental model mounted on the universal testing machine (Instron AGS-X/Trapezium X 
software; Shimadzu). 























Table 1. Descriptive statistics and comparison of the measured sliding distances  
Bracket Mean distance 
(mm) 
ANOVA 
p ≤ 0.05 
G1 Scape Roth (Ah-Kim-Pech) .97336 A, C 
G2 Ovation (Borgatta) .97306 A, C 
G3 Master (American Orthodontics) .96970 A, C 
G4 Gemini (3M) .96996 A, C 
G5 Nu-Edge (TP Orthodontics) .97263 A, C 
G6 Mini-Twin (Ormco) .96470 B 
G7 Discovery (Dentaurum) .97110 A, C 
G8 Scape Roth (Ah-Kim-Pech)* .97780 A 
G9 Ovation (Borgatta)* .97713 A 
G10 Master (American Orthodontics)* .97676 A 
G11 Gemini (3M)* .97610 A, D 
G12 Nu-Edge (TP Orthodontics)* .97563 A, D 
G13 Elec Mini-Twin (Ormco)* .97556 A, D 
G14 Discovery (Dentaurum)* .97530 A, D 
mm = millimeters  























































































































En la biomecánica de arco recto, la respuesta biológica al movimiento ortodóncico está 
limitada por fuerzas generadas durante el deslizamiento del alambre minimizando la 
velocidad del movimiento del diente,9,50 otros factores que se oponen al deslizamiento 
incluyen saliva, ranura del bracket, dimensión y material del arco de alambre, 
angulación del arco al bracket y método de ligado.51,52 Por lo tanto, estos fenómenos 
requieren ser analizados para mejorar la terapia del tratamiento de ortodoncia. 
Según Afrooz53, el electropulido de superficies metálicas mejora la viabilidad y 
crecimiento celular, proporcionando una superficie biocompatible sin efecto citotóxico. 
Otros estudios donde se ha realizado caracterización de la superficie dieron como 
resultado una rugosidad superficial significativamente más baja. En especialidades 
médicas, los materiales electropulidos se han utilizado para implantes en ortopedia, en 
cardiología para stents autoexpansibles, sistemas de soporte de injertos, filtros, y para 
procedimientos intervencionistas mínimamente invasivos, en odontología general para 
prácticas de laboratorio estándar (prótesis removibles parciales y prótesis de 
implantes, dentaduras parciales y accesorios de precisión) por esta razón, el sistema 
de electropulido es clínicamente aceptable en la industria odontológica, 
específicamente en ortodoncia para arcos superelásticos.30, 39, 37   
Existe controversia sobre si el electropulido puede reducir la adherencia y la resistencia 
estructural del bracket, sin embargo, dado que solo se eliminan aproximadamente 5-
10 μm de la superficie, y la configuración de la ranura del bracket debería verse 
afectada de forma insignificante.54,55,56  
Debido a que ciertas condiciones bucales pueden ser similares, pero no idénticas a la 
corrosión galvánica que el electropulido puede causar en el bracket, se decidió que 
todas las pruebas se ejecutarán en un medio seco.57 
Existen pocas investigaciones clínicas que hayan evaluado la tasa de deslizamiento 
de los brackets electropulido, los estudios previos in vitro han evaluado el efecto del 




 La suavidad de la superficie es mejorada por el electropulido y puede reducir la 
contaminación bacteriana y la acción corrosiva,29, 23 y esto se traduce en una mejora 
de la eficacia de deslizamiento y la reducción del crecimiento bacteriano que sugiere 
su uso en ortodoncia entre otros.59, 60 
Se consideraron diferentes tipos de brackets en estudio para observar si el método de 
electropulido impactó en el deslizamiento del bracket independientemente de su 
diseño o tamaño, las marcas fueron las más representativas del mercado internacional. 
Para este estudio los grupos experimentales, G8 produjeron la mayor cantidad de 
deslizamiento seguido por el grupo G10 y G11, se encontraron resultados similares en 
la literatura aunque no se utilizó el método de electropulido y aquellos estudios solo 
estudiaron el coeficiente de fricción (COF).60 Aunque el objetivo de este estudio fue 
determinar el efecto del pulido electrolítico en los brackets metálicos sobre la mecánica 
de deslizamiento, no se midió el COF, solo la cantidad de deslizamiento en milímetros, 
porque Kim60 cree que los valores de fricción pueden varíar para cada combinación de 
arco-bracket y a medida que el diente se mueve a lo largo del arco y su angulación.  
Se usó un prototipo especialmente diseñado para este estudio, también una 
metodología que permitió alineamientos horizontales y verticales en línea recta, 
reemplazar brackets y alambre después de que cada prueba, no se consideró en este 
estudio, Jacob observó que no hubo aumento o disminución en la fricción cuando 
brackets y arcos fueron utilizados repetidamente.23 
 El efecto del lubricante no se estudió en la presente investigación in vitro ya que 
investigaciones previas han indicado que la saliva tiene un papel inferior en la 







Con respecto al deslizamiento, los brackets electropulidos exhibieron un mayor 
deslizamiento que el grupo control, se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en la mayoría de los grupos experimentales. 
Para el grupo control solo  se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
entre los grupos G6 con G1, G2 y G5, esto puede deberse a que es el único bracket  
con una estructura monolítica, paredes paralelas con ranuras bastante cuadradas en 
las raíces de sus ranuras, esto se puede traducir a una superficie de contacto más 
pequeña, seguido por G7 con G5 se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas, esto es puede deberse  a que el Grupo G7 tiene la dureza Vickers más 
alta en comparación con G5.58  
Este estudio es importante para que el clínico decida cuándo puede elegir entre 
agregar el proceso de electropulido a la terapia de ortodoncia. Aunque se necesitan 
estudios de microscopía electrónica de barrido (SEM) para evaluar la suavidad de la 
superficie y los cambios después del proceso de electropulido adicional, también es 






Los hallazgos de este estudio demostraron que todos los grupos experimentales 
presentaron un aumento de la cantidad de deslizamiento después de haber sido 
electropulidos, por lo tanto, estos datos pueden ser considerados por el clínico al 
planear el tratamiento ortodóncico así seleccionando el método del electropulido 
antes de comenzar el tratamiento para incrementar la eficiencia del bracket. 
El electropulido incrementó la cantidad de movimiento cuando se aplico a los grupos 
experimentales, esto sugiere que la cantidad de deslizamiento puede deberse al 
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